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Визначення  термінів

▰ Метрологія (від грецьк. metron – міра і logas –
слово, вчення) – наука про вимірювання, методи і 
засоби забезпечення їх єдності та способи 
досягнення  необхідної  точності.

▰ Засіб вимірювальної техніки (далі ЗВТ) –
технічний засіб, який застосовується пiд час 
вимірювань i має нормовані метрологiчнi
характеристики (Закон про метрологію).



Визначення  термінів

• Єдність вимірювань – стан вимірювань, за якого 
результати виражаються в узаконених одиницях 
вимірювань (згідно міжнародних стандартів), а 
характеристики похибок або невизначеності 
вимірювань відомі та із заданою ймовірністю не 
виходять за встановлені межі (Закон про 
метрологію).



Важливість метрології в медицині

• Розвиток і якість медичних послуг у нинішній час 
тісно пов’язані із застосуванням різноманітних 
засобів вимірювальної техніки  (ЗВТ).



Важливість метрології в медицині

• Правильний вибір і застосування  ЗВТ дозволяє 
отримати якісні результати наукових досліджень, 
що є пріоритетом наукової діяльності нашого 
університету.

• Достовірність результатів вимірювання ЗВТ 
настільки важлива, що вимірювання в сфері 
охорони здоров’я  регулюється на державному 
рівні, а саме Законом України «Про метрологію 
та метрологічну діяльність» (№1313-VII від 
05.06.2014 р.).



Застосування ЗВТ в НДР

Відповідно до Закону України «Про метрологію 
та метрологічну діяльність» засоби 
вимірювальної техніки (ЗВТ) у сфері законодавчо 
регульованої метрології (до такої належать роботи 
по забезпеченню охорони здоров’я) дозволяється 
застосовувати лише за умови, якщо вони пройшли 
повірку або державну метрологічну атестацію.
Використання не повірених, не атестованих
засобів вимірювальної техніки

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ 



Метрологічне забезпечення виконання 
НДР

• При виконанні науково-дослідних робіт (НДР) важливо 
дотримуватись вимог організаційних технологій на основі 
міжнародних стандартів серії ISO 9000, у яких одним із 
аспектів є метрологічне забезпечення. А  основною метою 
метрологічного забезпечення є покращення якості 
проведення (виконання) наукових досліджень.

• Метрологічна експертиза є складовою частиною 
комплексу робіт із установлення, застосування 
метрологічних норм і правил, технічних засобів, 
необхідних для досягнення потрібної точності вимірювань 
при виконанні НДР.



ДОКУМЕНТИ ДЛЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ 
ЄКСПЕРТИЗИ НА ЕТАПІ ПЛАНУВАННЯ НДР

На метрологічну експертизу на етапі планування теми 
НДР (дисертаційної роботи)

ПОДАЄТЬСЯ:
• ФОРМА 3 (план метрологічного забезпечення виконання НДР) -

у 3-х примірниках підписана науковим керівником та виконавцем, та в 
електронному вигляді (на e-mail);

• Додатки до Форми 3 - копії (по одній)  свідоцтв про повірку ЗВТ, 
копії свідоцтв про атестацію лабораторій з додатком - галузь атестації 
лабораторії,  та в електронному вигляді (на e-mail);

• Загальна характеристика (анотація) підписана науковим 
керівником та виконавцем - 1 примірник та в електронному вигляді 
(на e-mail).



ФОРМА 3 (ПЛАН МЗ) 

• На етапі планування теми НДР Форму 3 
(план метрологічного забезпечення) складає 
і заповнює відповідальний виконавець НДР 
виходячи з мети та завдань досліджень.  
Таблицю заповнюють керуючись 
методиками вимірювань (МВ) для ЗВТ,  
необхідних для проведення вимірювань 
(досліджень).



Назва теми:

Кафедра:

за спеціальністю: (шифр та назва наукової спеціальності)

Планові терміни
виконання: з «_____»___________20 року до «_____»___________20 року

Науковий керівник (підпис) (науковий ступінь, Відповідальний (підпис) (докторант

(консультант): вчене звання, П.І.Б.) виконавець: /аспірант, П.І.Б.)

Дослідження заплановано  виконати на базі:  (вказати назви медичних закладів та лабораторій)

Досліджувані фізичні величини (параметри) Засоби вимірювання

Назва Діапазон Допустима Назва, тип Заводський Діапазон Похибка Дата та вид
очікуваних похибка номер вимірів вимірів метрологічного
значень вимірювання контролю

1 2 3 4 5 6 7 8

Метрологічна експертиза на етапі планування НДР проведена, запис в журналі за №__
Висновок:  Варіанти тексту висновку наведено далі у зразках висновків

Провідний інженер з метрології НУОЗ України імені П. Л. Шупика І. О. Гордієнко

Форма 3 (план МЗ)
НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ імені П. Л. ШУПИКА

ПЕРЕЛІК ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
ЗАПЛАНОВАНИХ ДО ВИКОРИСТАННЯ У ХОДІ ВИКОНАННЯ  ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

на здобуття наукового ступеня (доктора наук / доктора філософії (кандидата наук)



ЗРАЗОК  ВИСНОВКУ

• ЗРАЗОК  ВИСНОВКУ 1
для ЗВТ, які є власністю НУОЗ України імені П. Л. Шупика
Висновок: При виконанні дисертаційної роботи планується використовувати 

засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) медичного   призначення, які належать 
НУОЗ України  імені П.Л. Шупика (кафедра акушерства, гінекології та 
репродуктології Інституту післядипломної освіти та безперервного 
професійного розвитку НУОЗ України імені  П. Л. Шупика), та перебувають у 
робочому  стані.
Повірка ЗВТ проводиться згідно графіка.
Заплановані до використання ЗВТ дозволяють з необхідною точністю 
провести заплановані дослідження та визначити значення запланованих до 
вимірювання фізичних величин (ФВ).
Номенклатура параметрів фізичних величин (ФВ), запланованих до 

вимірювання, відповідає меті та завданням  дисертаційної роботи.



ЗРАЗОК  ВИСНОВКУ

• ЗРАЗОК ВИСНОВКУ  2
для ЗВТ, які є власністю будь-яких інших медичних установ, 
державних або приватних                

Висновок: При виконанні дисертаційної роботи планується 
використовувати засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) медичного   
призначення, які належать клінічній базі КЗ КОР “Київський обласний 
кардіологічний диспансер”, та перебувають у робочому стані. 
Копії свідоцтв про повірку ЗВТ (та атестацію лабораторій) додаються.     
Заплановані до використання ЗВТ дозволяють з необхідною 

точністю провести заплановані дослідження та визначити значення 
запланованих до вимірювання фізичних величин (ФВ).
Номенклатура параметрів фізичних величин (ФВ), запланованих до 

вимірювання, відповідає меті та завданням  дисертаційної роботи.



ЗРАЗОК  ВИСНОВКУ

• ЗРАЗОК ВИСНОВКУ 3  
для ЗВТ, частина з яких є власністю НУОЗ України імені                  
П. Л. Шупика, а решта – є власністю будь-яких інших медичних 
установ                                                   

Висновок:  При виконанні дисертаційної роботи планується використовувати засоби 
вимірювальної техніки (ЗВТ) медичного   призначення, які належать НУОЗ України  
імені П.Л. Шупика (кафедра акушерства, гінекології та репродуктології Інституту 
післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку НУОЗ України імені  П. 
Л. Шупика), та перебувають у робочому  стані. 
Повірка ЗВТ проводиться згідно графіка.                                                                                 
Також планується використовувати ЗВТ медичного призначення, які належать  клінічній 
базі КЗ КОР “Київський обласний кардіологічний диспансер”, та перебувають у 
робочому стані. 
Копії свідоцтв про повірку ЗВТ (та атестацію лабораторій) додаються.     
Заплановані до використання ЗВТ дозволяють з необхідною точністю провести 
заплановані дослідження та визначити значення запланованих до вимірювання фізичних 
величин (ФВ).
Номенклатура параметрів фізичних величин (ФВ), запланованих до вимірювання, 
відповідає меті та завданням  дисертаційної роботи.



ЗРАЗОК  ЗАПОВНЕННЯ  ТАБЛИЦІ

Досліджувальні фізичні величини (параметри) Засоби вимірювання

Назва Діапазон 

очікуваних 

значень

Допустима похибка 

вимірювання

Назва, тип Заводський номер Діапазон 

вимірів

Похибка 

вимірів

Дата та вид метрологічного контролю

1 2 3 4 5 6 7 8

Лінійні розміри:         1. Діаметр 

каменя      2. Розмір порожнини 

системи нирок             3. 

Наявність об’ємних утворень

0-180 мм ± 1,5 мм Ультразвуковий 

діагностичний апарат 

ALOKA SSD-4000

MO 4854 0-180 мм ± 1,5 мм Свідоцтво про повірку ДП  

«Укрметртрестстандарт»

№ 22/1243125

від  07.08.2023 р.

Кінцево-діастолі        розмір 

(КДР)             Кінцево-сістол          

розмір (КСР)

12-70 мм від 1 до 180 мм  ± 3%

Ультразвуковий 

діагностичний апарат «SD-

800»

3728А00669 0-180 мм ± 3% Свідоцтво про повірку ДП  

«Укрметртрестстандарт»

№ 22-00/1222284

від  08.05.2023 р.

Глюкоза крові 3,9-5,8 ммоль/л CV<1,5% Автоматичний аналізатор 

глюкози «BIOSEN»

5222-09-0023 0,5-50,0

ммоль/л

< 3% Свідоцтво про повірку ДП  

«Укрметртрестстандарт»

№ 36-1/1633

від  03.05.2023 р.

Гемоглобін крові 20-260 г/л CV<1,5% Аналізатор  гематологічний 

АВХ Micros 60 OT

209OT69436 20-260 г/л CV<1,5% Свідоцтво про повірку ДП

«Київоблстандартметрологія»

№ П ЕМ 0206 243 23

від  03.05.2023 р.



ДОКУМЕНТИ ДЛЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ 
ЄКСПЕРТИЗИ НА ЕТАПІ ЗАВЕРШЕННЯ НДР

На метрологічну експертизу на етапі завершення НДР  
(дисертаційної роботи)

ПОДАЄТЬСЯ:
• ФОРМА 3 (карта метрологічного забезпечення 
виконання НДР) - у 2-х примірниках підписана науковим 
керівником та виконавцем, та в електронному вигляді (на 
e-mail);

• Додатки до Форми 3 - копії (по одній)  свідоцтв про 
повірку ЗВТ, копії свідоцтв про атестацію лабораторій з 
додатком - галузь атестації лабораторії,  та в електронному 
вигляді (на e-mail)



ФОРМА 3 (КАРТА)

• На етапі завершення НДР Форму 3 (карту 
метрологічного забезпечення) складає і 
заповнює відповідальний виконавець НДР 
виходячи з об’єму виконаних вимірювань 
(досліджень). В таблицю вносять фізичні 
величини (ФВ), які вимірювалися; ЗВТ (що 
були метрологічно забезпечені) для 
визначення їх параметрів.



Назва теми:

Кафедра:

за спеціальністю: (шифр та назва наукової спеціальності)

Терміни

виконання: з «_____»___________20 року до «_____»___________20 року

Науковий керівник (підпис) (науковий ступінь, Відповідальний (підпис) (докторант

(консультант): вчене звання, П.І.Б.) виконавець: /аспірант, П.І.Б.)

Дослідження виконано на базі: (вказати назви медичних закладів та лабораторій)

Досліджувані фізичні величини (параметри) Засоби вимірювання

Назва Діапазон Допустима Назва, тип Заводський Діапазон Похибка Дата та вид

отриманих похибка номер вимірів вимірів метрологічного

значень вимірювання контролю

1 2 3 4 5 6 7 8

Науково-дослідна робота завершена «___»___________________20___р.
Метрологічна експертиза проведена, запис в журналі за №____
Висновок:  Номенклатура фізичних величин, які вимірювалися (досліджувалися) при виконанні НДР, ЗВТ для визначення їх параметрів, вибрані правильно і в повному об’ємі забезпечили виконання 
методик досліджень. Використовувані ЗВТ були метрологічно забезпечені, що підтверджується копіями свідоцтв про повірку (атестацію лабораторій), які додаються. При виконанні НДР забезпечена єдність 
вимірювань, досягнута необхідна точність вимірювань.

Провідний інженер з метрології НУОЗ України імені П. Л. Шупика І. О. Гордієнко

Форма 3 (карта МЗ)
НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ імені П. Л. ШУПИКА

ПЕРЕЛІК ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
ЯКІ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ  У ХОДІ ВИКОНАННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
на здобуття наукового ступеня (доктора наук / доктора філософії (кандидата наук)



ЗРАЗОК ДОДАТКУ ДО ФОРМИ 3



ДОВІДКОВА  ІНФОРМАЦІЯ

Необхідні матеріали надаються провідному інженеру з            
метрології  НУОЗ України імені П. Л.  Шупика –

ГОРДІЄНКО  Ірині Олександрівні
лабораторний корпус,  5 поверх,  кабінет № 501а 
тел.:     205-49-71;      (067) 596-77-37
e-mail: 2017metrolog@gmail.com

Пошук на сайті: Головна  - Контакти – Метролог –
Інформація з метрології  для аспірантів

ДЯКУЮ  ЗА  УВАГУ


